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Abstract
En este trabajo se presenta el disen˜o y la construccio´n de un espectro´metro realizado en el laboratorio y
el desarrollo de los modelos matema´ticos necesarios para procesar y analizar el espectro adquirido con el
mismo. Para la modelizacio´n de las funciones se ha utilizado el programa LabVIEW. El objetivo es acer-
car este tipo de instrumentacio´n a los estudiantes de Ingenier´ıa, tanto desde el punto de vista f´ısico como
matema´tico. La aplicacio´n desarrollada ha sido integrada en la asignatura Sensores F´ısicos del Ma´ster
Universitario en Sensores Para Aplicaciones Industriales de la Universitat Polite`cnica de Vale`ncia. A
modo de ejemplo, se han caracterizado diferentes fuentes de iluminacio´n que emiten en distintas regiones
del espectro electromagne´tico.
This work presents the design and construction of a spectrometer made in the laboratory and the develop-
ment of mathematical models needed to process and analyze the acquired spectrum. For modeling functions
it has been used LabVIEW program. The aim is to bring this type of instrumentation to engineering stu-
dents from both, physical and mathematical point of view. The application has been successfully integrated
in the learning strategies of the course Sensores F´ısicos, Ma´ster Universitario en Sensores Para Apli-
caciones Industriales at the Universitat Polite`cnica de Vale`ncia. As an example, we have characterized
different light sources emitting in different regions of the electromagnetic spectrum.
Keywords: spectrometer, diffraction grating, electromagnetic spectrum.
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1. Introduccio´n
Un espectro´metro o´ptico es un aparato capaz de adquirir y analizar el tipo de espectro
que emite una fuente o que es absorbida por una sustancia que se encuentra en el camino de
la luz que emite una fuente. El elemento principal de un espectro´metro es un prisma o red de
difraccio´n que descomponen la luz en las diferentes longitudes de onda que lo componen a partir
del feno´meno de refraccio´n (prisma) o del feno´meno de difraccio´n de la luz (red de difraccio´n)
(Nosheen et al., 2013). Las aplicaciones de este tipo de instrumentacio´n son muy diversas y se
ha utilizado en a´reas tales como la arqueolog´ıa, la industria qu´ımica (identificacio´n de elementos
qu´ımicos) y alimentaria, la caracterizacio´n de dispositivos o´pticos y en astronomı´a, entre otros.
Por ese motivo, resulta atractivo acercar este tipo de instrumentacio´n a los estudiantes de
Ingenier´ıa. Sin embargo, los espectro´metros comerciales son productos cerrados, con software
y hardware concretos y de un elevado coste, por lo que resulta dif´ıcil dotar adecuadamente a
los laboratorios.
Recientemente, las Tecnolog´ıas de la Informacio´n (TIC) han cambiado la concepcio´n del
proceso de ensen˜anza tanto en el aula como en los enfoques teo´ricos de la ensen˜anza (Duffy
& Jonassen, 1992). La introduccio´n de estas nuevas metodolog´ıas permite presentar los con-
tenidos del curso desde diferentes puntos de vista siendo ma´s atractivo para los estudiantes
y proporcionando ventajas adicionales (Esquembre, 2002, Grayson & McDermott, 1996). Por
ejemplo, las simulaciones por ordenador permiten el desarrollo de experimentos virtuales en el
cual los estudiantes pueden decidir in situ visualizar ciertos feno´menos f´ısicos o/y matema´ticos
(Vidaurre et al., 2002, Calatayud et al., 2013).
En este art´ıculo se presenta el disen˜o y la construccio´n de un espectro´metro o´ptico en el
laboratorio y el desarrollo de los modelos matema´ticos necesarios para procesar y analizar el
espectro adquirido con el mismo. El objetivo del trabajo es que los alumnos de Ingenier´ıa
se familiaricen con este tipo de instrumentacio´n y puedan distinguir las diferentes fuentes de
iluminacio´n que existen en el mercado a trave´s del espectro obtenido. Concretamente, este
trabajo se ha realizado en el Ma´ster Universitario en Sensores Para Aplicaciones Industriales de
la Universitat Polite`cnica de Vale`ncia en la asignatura de Sensores F´ısicos. Para la modelizacio´n
de las funciones se ha utilizado el programa LabVIEW. LabVIEW es un entorno gra´fico de
programacio´n que utiliza iconos muy diferentes a la programacio´n basada en texto tales como
C o FORTRAN. Podemos encontrar diferentes ejemplos en la literatura pedago´gica que utilizan
LabVIEW para aplicaciones f´ısicas o matema´ticas (Moriarty et al., 2003, Orqu´ın et al., 2007).
2. Descripcio´n del espectro´metro o´ptico
Un espectro´metro o´ptico consta de un conjunto de lentes, una red de difraccio´n o un prisma
y un ocular o sensor para detectar el espectro. El disen˜o del sistema o´ptico montado en el
laboratorio se basa en una red de difraccio´n. Un haz luminoso proveniente de la fuente a
analizar incide sobre la red de difraccio´n, que difracta el haz luminoso, descomponie´ndolo en
su espectro. El a´ngulo de difraccio´n para de cada longitud de onda viene determinado por la
ecuacio´n de la red (Casas, 1995):
d · sen(θ) = mλ, (1)
donde d es el periodo de la red (separacio´n entre l´ıneas), θ es el a´ngulo de desviacio´n para cada
longitud de onda λ y m es un nu´mero entero que representa el orden de difraccio´n.
Posteriormente, se focalizan los haces de diferente longitud de onda en posiciones distintas
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un software espec´ıfico para la obtencio´n del espectro de la fuente de iluminacio´n.
En la Figura 1a se muestra el esquema del espectro´metro o´ptico construido y en la Figura
1b una fotograf´ıa del montaje realizado en el laboratorio. Los elementos utilizados para la
construccio´n del mismo son los que se describen a continuacio´n. Se ha utilizado una rendija de
anchura variable que permite controlar la intensidad de la luz y eliminar reflejos indeseados. La
rendija es colocada en la focal de la lente L1 de 100mm de distancia focal, la cual proporciona
un haz colimado que incide sobre red de difraccio´n. La red de difraccio´n utilizada es de 300
l´ıneas/nm con un periodo (d) de 3,33µm. Aplicando la Ecuacio´n 1 a los para´metros de nuestro
sistema se obtiene un a´ngulo de 9,5◦ para el primer orden de difraccio´n (θ) suponiendo una
λ = 550nm, que corresponde a una longitud de onda intermedia dentro del rango visible
(400−700nm). La lente L2 se situ´a entre la red de difraccio´n y el sensor con un tilt de 9,5◦ con
respecto al eje o´ptico del sistema y se encarga de enfocar los diferentes haces sobre el sensor.
Como sensor se ha utilizado una ca´mara CMOS (EDMUND EO-1312C 1/1,8 CMOS Color Lite
Edition, 1280× 1024 pixeles) con una resolucio´n de 1,3 Megapixels y conexio´n USB 2.0.
Figura 1: a) Principio de funcionamiento y elementos que componen el espectro´metro o´ptico. b) Fotograf´ıa del
montaje realizado en el laboratorio.
3. Descripcio´n de la interfaz desarrollada
En la Figura 2 se muestra la interfaz de usuario desarrollada en LabVIEW para el procesado y
posterior ana´lisis de las ima´genes tomadas en el laboratorio. La interfaz consta de varias partes.
Por una parte permite capturar la imagen a analizar y controlar los para´metros de captura,
como el tiempo de exposicio´n para evitar la saturacio´n. Por otra parte calcula el espectro a
partir de la imagen capturada, permitiendo aplicar calibraciones y la seleccio´n de regiones de
intere´s.
En la Figura 3 se presenta el diagrama de flujo general del programa desarrollado en Lab-
VIEW que resume los pasos que realiza el programa desde la captura de la imagen mediante el
sensor CMOS hasta la obtencio´n del espectro medido. Los pasos que realiza el programa son
los que se detallan a continuacio´n:
(1) Captura de la imagen a trave´s del sensor CMOS conectado al ordenador mediante USB.
(2) Se comprueba si existen pixeles saturados en cualquiera de los tres canales RGB. El pro-
grama muestra al usuario si hay saturacio´n en alguno de ellos mediante un indicador. El
usuario puede modificar el tiempo de exposicio´n o cerrar la rendija de anchura variable
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Figura 2: Panel frontal de la interfaz de usuario.
(3) Aplica la calibracio´n en longitud de onda. Previamente a la realizacio´n de la medidas se ha
realizado una calibracio´n que permite establecer una relacio´n entre la coordenada espacial
que ocupa cada pixel con la longitud de onda que incide. Para ma´s detalle del proceso de
calibracio´n ve´ase punto 3.1.
(4) Muestra del espectro obtenido en pantalla y permite que este sea guardado en el disco.
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3.1. Calibracio´n en longitud de onda
Como se ha comentado anteriormente, es necesario realizar una calibracio´n que permita
establecer una relacio´n entre el pixel del sensor y la longitud de onda. Para ello se utilizan
como fuentes de iluminacio´n tres diodos laser emisio´n en longitudes de onda conocidas (405nm,
532nm y 635nm). En la Figura 4 se muestra los spots de calibracio´n de los tres diodos laser y
su posicio´n en el sensor. A partir de estos valores (relacio´n pixel-longitud de onda) se realiza
un proceso de interpolacio´n para definir las longitudes de onda que corresponden al resto de los
pixeles. El programa desarrollado permite, adema´s, almacenar dicha calibracio´n para posteriores
usos.
Figura 4: Calibracio´n en longitud de onda. Posicio´n de los tres diodos laser en el sensor CMOS utilizado.
4. Resultados
El espectro´metro desarrollado y el software disen˜ado se han utilizado para la adquisicio´n de
diferentes fuentes de luz que emiten en distintas regiones del espectro electromagne´tico. En la
Figura 5 se muestra la interfaz de usuario desarrollada, donde se observa la imagen capturada
con el espectro´metro construido y el espectro obtenido tras el ana´lisis de la imagen de un diodo
la´ser de longitud de onda 532nm. Se observa que el diodo la´ser es una fuente monocroma´tica
con un ancho de banda muy pequen˜o. En la Figura 6 se muestra la imagen capturada y el
espectro obtenido para una la´mpara halo´gena. Se observa que la la´mpara halo´gena produce
un espectro continuo de luz desde 500nm hasta 650nm. En la Figura 7 se muestra el espectro
obtenido con una linterna de mo´vil. Las linternas de los mo´viles esta´n formadas por tres leds
(azul, verde y rojo) que al encenderse a la vez proporcionan la luz blanca caracter´ıstica. El














































Disen˜o f´ısico-matema´tico de un espectro´metro o´ptico
L. Remo´n, V. Ferrando, W. D. Furlan, J. A. Monsoriu
Figura 5: Interfaz de usuario donde se muestra la imagen capturada y el espectro obtenido de un diodo la´ser de
longitud de onda de 532nm.
Figura 6: Interfaz de usuario donde se muestra imagen capturada y espectro obtenido de la´mpara halo´gena.
5. Conclusiones
Se ha construido un espectro´metro o´ptico de bajo coste en el laboratorio y se han desarrollado
las funciones necesarias en LabVIEW para la obtencio´n del espectro de diferentes fuentes de
luz que emiten en distintas regiones del espectro electromagne´tico. Los resultados obtenidos
son cualitativamente correctos y permiten distinguir entre diferentes fuentes de iluminacio´n.
Desde un punto de vista dida´ctico, el trabajo presentado permite estudiar conceptos teo´ricos
de una manera pra´ctica e experimental. Adema´s tiene un marcado cara´cter multidisciplinar, ya
que se integra en un mismo disen˜o conceptos de o´ptica f´ısica (red de difraccio´n) con concep-
tos de programacio´n y adquisicio´n de datos. Por ese motivo, resulta muy conveniente acercar
este tipo de instrumentacio´n a estudiantes de Ingenier´ıa. En nuestra opinio´n, esta estrategia
de aprendizaje es mucho mejor para los estudiantes tanto en te´rminos de entendimiento y vi-
sualizando que asistir pasivamente a conferencias, ya que permite una interaccio´n ma´s estrecha
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Figura 7: Espectro obtenido con una linterna de mo´vil.
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